CIRCULAR No. 135 DE 2021

PARA: Titulares de Licencias de Prestacion de Servicios de Proteccion
Radioldgica y Control de Calidad (Directores Técnicos).

DE: Secretario de Salud de Cundinamarca

ASUNTO: Homologacion Forma de Presentacion Informacion para la Gestion de
Licencias de Uso Equipos Generadores de Radiacion lonizante en
Calculo de Blindaje y Control de Calidad

FECHA: 27 de julio de 2021.

La Secretaria de Salud de Cundinamarca en calidad de ente regulador y autoridad sanitaria,
en especial bajo las competencias dadas por la Resolucion 482 de 22 de febrero de 2018;
por lo cual se gestiona el otorgamiento de licencias para el uso de equipos generadores de
radiacion ionizante, insta a los titulares de “Licencias De Prestacion de Servicios de
Proteccién Radiolégicay Control de Calidad” (Directores Técnicos); a tener en cuenta
las siguientes consideraciones, con el fin de homologar la presentacién de algunos datos
relevantes de caracterizacion de los equipos, necesarios para el otorgamiento de licencias
a prestadores de servicios de radiologia en el Departamento asi:

1. De acuerdo con los anexos No. 3 y No. 4 de la Resolucién 482 del 2018, es necesario
que, dentro del estudio de control de calidad y calculo de blindaje, se consideren los mismos
items de identificacion del equipo, que estan en dichos anexos en el item IV, dependiendo
de la préctica a solicitar.

a) Marca, modelo, serie tanto del equipo como del tubo

b) Caracteristicas del equipo: Carga de trabajo con en dos medidas: miliamperios
minuto semana (mAmin/semana) y estudios o placas promedio semana (No.
estudios/semana).

c) Ubicacion del equipo dentro de la instalacion: Describir la ubicacién exacta donde
se encuentra el equipo dentro de la institucién (piso, torre, ala, consultorio, zona);
para los equipos portétil se debe reportarse la ubicacién de uso, lugar donde debe
realizarse el control de calidad y calculo de blindaje (Servicios donde se va a utilizar).
De igual forma para los equipos portatiles, el calculo de blindaje debe considerar los
blindajes portatiles o referenciar si el equipo no los requiere por caracteristicas
tecnoldgicas.
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PRACTICA MEDICA

Iv. EQUIPOS GENERADORES DE RADIACION IONIZANTE
Equipo generador de radiacién ionizante 1.
Tipe de equipo generador de radiacian ionizante

[ Equipo de RX convencional O Equipc de-RX Partétil [ Mamagrafo
0 Equipo de RX odontoldgico Periapicat O Equipe de RX odontolégico O] Litotriptor
[ Equipe de RX odontologice Periapical O Panoramice Cefalico O Angidgrafo
portztil O Flueroscopio O PET-CT
[ Tomagrafo Odontologico O SPECT-CT ) O Acelerador lineal
[ Tomagrafo O Arcoen G [ Sistema de radiocirugia
[ Densitometro Oseo ropdtica
L Otro:

Tipo de visualizacion de la imagen
[ Digital DIDigitalizado  Analege: [ Revelado Automatico T Revelado Manual [ Moniter Andlogo 01 N/A

Marca equipo Modelo equipe

Serie eguipo Marca oo RX

Modeia tubo FX Serie lubo RX

Tension maxima tubo RX kW] Corriente maxima del lubo RX [mA]

Energia de folones [MaV] Energia de electrones [MeV]

Cerga de rabajo [mA minfsemana] i Ubicacion del equipo dentro de Ia instalacion

Nuamero de permiso de comercializacion Afio de fabricacion del equipo i

ARo de fabricacion dei tubo
A dd

PRACTICA INDUSTRIAL, VETERINARIA O DE INVESTIGACION

V. EQUIPOS GENERADORES DE RADIACION IONIZANTE
Equipo generador de radiacién ionizante 1.
Tipoa de equipo generador de radiacion onizante

2 Equipo de Fl i a

2 Rg;l:rsoxe uorescencia de RX, con tubo O Espectrometro de rayos X :éqE:ec:serdeDaJlets y
O Aceleracor linsal O3 Equipo de Difraccion de RX T Escaner de Carga
O Acelerador lineal de uso veterinario o Equlp_o de radiciogla [J Equipo de radiologia
O Equipo de raciologia velerinaria convenciona convengional mévil

O Otroe
Tipo de visualizacin de la imagen
O Digital ODigitalizado  Andlogo: [ Rewvelado Automatico 01 Revelado Manual [ Menitor Angloge D) N/A

Marca equipo Madele equipo
Serie equipo Marca tubo RX
Modeke tubo RX Serie tubo RX
Tension maxima tubo RX [KV] Corriente maxima del tubo RX [mA]
Energia de folones [MeV] Energia de glectrones [Mey]
Carga de trabajo [mA. minisemana] Ubicacian del equipo dentro de la instalacion
_Nine-rj:: de permise de comercializacion Afio de fabricacién del equipe ettt
Afo de fabricacion det tubo
AdAAA
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eEn SALUP

d) El plano de ubicacion de los equipos, debe determinar la zona controlada, supervisada

y colindante.

3. Como el estudio de control de calidad y el calculo de blindaje, debe ser realizado por los
autorizados que aparece en la pagina del Ministerio de Salud y Proteccién Social, se

requieren dos certificados con los estudios:

a) Certificado del estudio de Control de Calidad, incluir los datos de identificacion del
equipo, el concepto final para su uso y firma de la persona autorizada que aparece

en la pagina del Ministerio de Salud y Proteccion Social.

b) Certificado del célculo de blindaje, incluir los datos de identificacion del equipo, el
concepto final del estudio de blindaje para su uso y firma de la persona autorizada
gue aparece en la pagina del Ministerio de Salud y Proteccion Social.

Para ambos casos en el pie de péagina, por favor incluir la informacién de contacto para
validad los documentos presentados. (E-mail, ruta por pagina web/ enlace si lo tienen —
teléfono fijo o teléfono celular) — lo anterior con el fin de validar la realizacién de los estudios,

gue presentan los solicitantes de licencia.

Por lo anterior, a partir de la fecha, y dada la importancia de la informacion requerida
agradecemos tener en cuenta los items solicitados, a fin de no devolver los estudios de
célculo de blindaje y control de calidad a los solicitantes, cualquier inquietud al respecto
podra comunicarse a los correos  spmartinez@cundinamarca.gov.co 0

Alejandra.montealegre @cundinamarca.gov.co

Cordialmente,

" /
ey |
7N |

A

GILBERTO/ALVAREZ URIBE
Secretario de Salud

Aprobd:  Javier Hernando Suarez Director de Desarrollo de Servicios
Reviso:  Sandra Patricia Martinez Profesional Especializado — Desarrollo de Servicios
Elaboré:  Alejandra Montealegre Montero - Profesional Esp. (Contratista) — Desarrollo de Servicios
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